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Anfrage von: 
Inquiry from: 
 

 
VDE Prüf -und Zertifizierungsinstitut GmbH 

Thema: 
 

 
Fallprüfung an einpoligen Spannungsprüfern 

Subject: 
 

 
Drop test at single pole Voltage tester 

Bezug: 
Norm, Abschnitt 
Gesetz, Richtlinie 

 
Abschnitt 4.4 der DIN VDE 0680-6:1977 
Abschnitt 5.5.5.1 der EN 61243-3:2015-08 

Reference: 
Standard, section 
law, directive 

 
Sub-clause 4.4 of DIN VDE 0680-6:1977 
Sub-clause 5.5.5.1 of EN 61243-3:2015-08 

Frage: 
 

Wie können die Beanspruchungen, die in der Praxis auftreten, bei der 
Fallprüfung nach Abschnitt 4.4 der DIN VDE 0680-6:1977 angemessen 
berücksichtigt werden? 

Question: 
 

How can the loads occurring be taken appropriately into account when 
performing the drop test according to section 4.4 of DIN VDE 0680-
6:1977? 

Lösungs- 
Vorschlag: 
 

Zusätzlich zu der Fallprüfung nach Abschnitt 4.4 der DIN VDE 0680-
6:1977 wird eine Fallprüfung an 3 separaten Mustern, für zweipolige 
Spannungsprüfer nach Abschnitt 5.5.5.1 der EN 61243-3:2015-08 
durchgeführt. 

Proposal for solu-
tion: 
 

Additional to the drop test according to sub-clause 4.4 of DIN VDE 
0680-6:1977 shall be the drop test, at 3 separate samples, for two-pole 
voltage detectors according to sub-clause 5.5.5.1 performed. 

Begründung: 
 

Die Fallprüfung nach Abschnitt 4.4 der DIN VDE 0680-6:1977 berück-
sichtigt nur unzureichend die in der Praxis auftretenden Bodenbeläge 
z.B. Beton. 

Reason: The drop test according to sub-clause 4.4 of DIN VDE 0680-6 doesn’t 
consider the flooring that may arise in practice, e.g. concrete. 

 
Die Abstimmung erfolgt elektronisch im EK1 Dokumentenportal 
 
 

https://team.vde.com/ek1/default.aspx

